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1 Generelt

1.1 Indledning

Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger om
handtering af produktet. Af sikkerhedsmaessige arsager, bagr
brugsanvisningen laeses grundigt, og sikkerhedsanvisningerne
folges.

Brug kun dette produkt, hvis du har laest og forstaet denne
manual. Sgg flere rad hos en lokal terapeut, som er bekendt
med din medicinske tilstand, og afklar eventuelle spgrgsmal
vedrgrende korrekt brug og ngdvendig justering med den
lokale terapeut.

Bemaerk, at der kan veere afsnit i dette dokument, der
ikke er relevante for dit produkt, eftersom dette dokument
geelder for alle tilgengelige modeller (pa datoen for
trykning). Med mindre andet er angivet, geelder hvert afsnit
i dette dokument for alle produktets modeller.

Alle modeller og konfigurationer, der er tilgeengelige i dit
land, kan findes i de landespecifikke salgsdokumenter.

Invacare forbeholder sig retten til at sendre
produktspecifikationer uden forudgaende varsel.

Fer denne manual laeses, skal det sikres, at det er den
nyeste version. Den nyeste version findes i PDF-format pa
Invacares hjemmeside.

Hvis du synes, at skriftstgrrelsen i det trykte dokument er
sveer at leese, kan du hente PDF-versionen fra hjemmesiden.
PDF-versionen kan derefter skaleres pa skeermen til en
skriftstgrrelse, der passer dig bedre.
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Det er muligt at fa flere oplysninger om produktet, f.eks.
sikkerhedsanvisninger til produkter og tilbagekaldelser
af produkter, ved at kontakte din Invacare-forhandler.
Adresserne findes sidst | dette dokument.

| tilfeelde af en alvorlig haendelse i forbindelse med
produktet, skal du informere producenten og den relevante
myndighed i dit land.

1.2 Symboler i dette dokument

| dette dokument anvendes symboler og signalord

til angivelse af faresituationer eller uhensigtsmaessig
anvendelse, som kan medfgre person- eller produktskader.
Se oplysningerne nedenfor for at fa en definition af
symbolerne.

ADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation, som kan
resultere i alvorlig kvaestelse eller dgdsfald, hvis

den ikke undgas.

FORSIGTIG

Angiver en potentielt farlig situation, som kan
resultere i en mindre eller lille kvaestelse, hvis
den ikke undgas.

I BEM/RK

y Angiver en potentielt farlig situation, som kan
resultere i beskadigelse af ejendom, hvis den
ikke undgas.

ﬁ Tips og anbefalinger
Giver nyttige tips, anbefalinger og oplysninger,
der sikrer en effektiv, problemfri anvendelse.
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1.3 Overensstemmelse

Kvalitet er afggrende for virksomhedens virke, og vi arbejder
ud fra ISO 13485.

Dette produkt er CE-maerket i overensstemmelse med
forordningen 2017/745 om medicinsk udstyr i klasse |.

Vi arbejder Igbende pa at sikre, at virksomhedens pavirkning
af miljget, lokalt og globalt, reduceres til et minimum.

Vi anvender udelukkende materialer og komponenter, der
overholder REACH-direktivet.

1.4 Servicelevetid

Den forventede servicelevetid for dette produkt er fem
ar, nar det anvendes dagligt og i overensstemmelse med
sikkerhedsanvisningerne, vedligeholdelsesintervallerne og
den korrekte brug, der fremgar af denne brugsanvisning.
Den effektive servicelevetid kan variere afhaengigt af
hyppighed og intensitet af brugen.

1.5 Garantioplysninger

Vi yder en producentgaranti pa produktet i overensstemmelse
med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkar i de
respektive lande.

Der kan kun rejses garantikrav gennem den forhandler, som
produktet er kgbt hos.

1.6 Ansvarsbegransninger
Invacare patager sig ikke ansvaret for skader, der skyldes:

e Manglende overholdelse af brugsanvisningen
1653365-E

Generelt

Forkert anvendelse

Almindeligt slid

Forkert samling eller indstilling foretaget af kgber eller
en tredjepart

Tekniske ndringer

Uautoriserede aendringer og/eller brug af uegnede
reservedele
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2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

AN\

ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvaestelse eller materielskade

Forkert brug af dette produkt kan medfgre

personskade eller materiel skade.

— Hvis du ikke kan forsta advarslerne,
forsigtighedshenvisningerne eller anvisningerne,
bedes du kontakte en sundhedsprofessionel
medarbejder eller leverandgr, inden du forsgger
at tage produktet i brug.

— Undlad at bruge dette produkt eller
nogen former for ekstraudstyr uden fgrst
at have laest og forstaet denne vejledning
og andet instruktionsmateriale som f.eks.
brugsanvisningen, servicemanualer eller
instruktionsblade, der leveres sammen med
dette produkt eller ekstraudstyret.

ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvaestelse

Forkert brug kan fgre til farlige situationer.

— Ma ikke bruges pa trapper eller pa rulletrapper.

— Sta ikke pa produktet.

— Veer forsigtig, nar du gar pa skranende eller glat
terraen eller pa ujaevne overflader.

— Undga at ga imod forhindringer, bade fremad
og bagud.

— Lad ikke bgrn lege med produktet.

— Pas pa, at tgj, fx lange nederdele, ikke kommer
ind i hjulene.

— Brug ikke produktet til at transportere en
person.

1653365-E
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FORSIGTIG!

Risiko for personskade

Ubalanceret eller tung belastning kan medfgre,

at du veelter.

— Haeng ikke genstande som f.eks. en
taske pa rammen, skubbehandtagene eller
stjernegrebsskruerne.

— Baer kun byrder med det angivne udstyr, fx
kurven eller bordet. Den maksimale belastning
for udstyret ma ikke overskrides.

— Den samlede belastning, inklusive brugerens
vaegt og eventuel ekstra belastning, ma ikke
overstige den maksimale brugervaegt.

— Se kapitel 7 Tekniske Data, side 19 for
oplysninger om maksimal brugervaegt og
belastning.

FORSIGTIG!

Risiko for kvaestelser

Uoriginalt eller forkerte dele kan pavirke

produktets funktion og sikkerhed.

— Brug kun originale dele til det produkt, der
anvendes.

— P3 grund af regionale forskelle henvises
der til dit lokale Invacare-katalog eller
Invacare-hjemmesiden angdende det
tilgeengelige ekstraudstyr. Ellers kan du
kontakte din lokale Invacare-repraesentant.
Adresserne findes i slutningen af dette
dokument.

Sikkerhed

FORSIGTIG!

Risiko for fgrstegradsforbrandinger

Dele af produktet kan blive varme, hvis de

udsaettes for hgje temperaturer (over 41 °C).

— Veer forsigtig, hvis produktet udseettes for hgje
temperaturer, fx direkte sollys.

BEMZRK!

Der er risiko for beskadigelse pa grund af slitage,

f. eks. korrosion.

— Undlad at bruge produktet under vand, fx i
svgmmebassiner.

— Brug ikke produktet i varme omgivelser som
fx saunaer.

— Produktet ma ikke opbevares i vade eller
fugtige omgivelser.
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2.2 Mzerkater og symboler pa produktet
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® Produktnavn
Delnummer

© Produktionsdato
© Serienummer

Symboler

® Maksimal brugervaegt
® Maksimal bredde
@ Producentens adresse

Maksimal bredde

Maksimal
brugervaegt

Indendgrs/
udendgrs brug

EU-krav

q3

Overholdelse af

Medicinsk udstyr

Producent

wl

Laes
brugsanvisning

il

Fremstillingsdato

g &

Serienummer
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3 Produktoversigt

3.1 Produktbeskrivelse

Dette firehjulede ganghjazlpemiddel har et centralt seede, der
kan klappes op i forbindelse med opbevaring og transport.
Forhjulene er styrehjul. Baghjulene har et bremsesystem til
jeevn bremsning og til lasning af hjulene. Ganghjalpemidlet
fas i forskellige stgrrelser og kan udstyres med et bredt
udvalg af tilbehgr.

3.2 Tilteenkt brug

Formalet med ganghj=lpemidlet er at yde stgtte, nar
brugeren gar, samt en siddeplads at hvile sig pa.

Ganghjalpemidlet er egnet til indendgrs og udendgrs brug
pa jeevnt underlag.

Den tilteenkte bruger er et voksent menneske med en
maksimal vaegt som anfgrt pa produktmaerkaten og i
afsnittet 7 Tekniske Data, side 19.

3.3 Indikationer for brug
Indikationer

Personer med nedsat muskelstyrke og/eller balance, som har
brug for ekstra stgtte, mens de gar. Brugerens restgangevne
og kognitive evne skal veaere tilstraekkelig til sikker brug af
et ganghjxlpemiddel.

Kontraindikationer

Personer med alvorlige balanceforstyrrelser eller funktionel
sveekkelse af opfattelsesevnen.
1653365-E

Produktoversigt

3.4 Leveringsomfang og hoveddele

Ramme

© Baghjul med bremsesystem
© Forhjul

® Sxde

® Brugsanvisning

@ Produktmaerkatens placering

Produktet leveres komplet samlet.

3.5 Tilbehor

Der findes forskelligt tilbehgr til dette produkt, f.eks. en
kurv eller taske, hvilket kan findes i salgsdokumenterne i det
pageeldende land. Afhaengigt af konfigurationen er dette
tilbehgr muligvis samlet pa forhand.
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4 Brug

4.1 Fgr brug

A FORSIGTIG!
Risiko for personskade eller produktskade
— Kontrollér, at produktet fungerer normalt, fgr
det tages i brug.
— Kontrollér produktet for fejl, for det tages i
brug.
— Brug ikke et defekt produkt.

Invacare gar ud fra, at en sundhedsprofessionel har vurderet
brugeren med henblik pa vedkommendes risikoniveau eller
behov for behandling. Bade sundhedsudbydere og plejere
har vurderet, at produktet yder den ngdvendige stptte, og
at dets indstillinger er passende for brugeren. Plejeren og
brugeren er blevet oplaert af en sundhedsprofessionel i
korrekt og sikker brug af produktet.

4.2 Udklapning og sammenklapning
Udklapning til kgreposition

ADVARSEL!
— Sgrg altid for, at rollatoren er klappet helt ud,
og at lasen er i indgreb fgr brug.

10
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1. Lgsn fastggrelsesstroppen, hvis den er fastgjort.

2. Justér skubbehandtagene til den laveste position, se 4.3
Indstilling af hgjden pd hdndtaget, side 12.

3.
a. Treek skubbehandtagene udad.
b. Tryk pa saedet, indtil rollatoren er fuldt udklappet.

Nar den er i kgreposition, vil seedets udlgsningshandtag
"klikke" ind i en last position.

Alternativ udklapning

Hvis du ikke gnsker at seenke skubbehandtagene, er der en
alternativ made at klappe rollatoren ud pa.

1. 2. 3.

&
‘\ '

1. Lesn fastggrelsesstroppen, hvis den er fastgjort.
2. Trek rammen udad.
3. Tryk pa sadet, indtil rollatoren er fuldt udklappet.

1653365-E



Nar den er i kgreposition, vil seedets udlgsningshandtag
"klikke" ind i en last position.

Sammenklapning

A FORSIGTIG!
Risiko for personskade eller beskadigelse

Nar den udklappede rollator Igftes ved sadet,

kan den utilsigtet komme til at klappe sammen

og medfgre personskade.

— Lgft altid rollatoren i rammen og
skubbehandtagene.

— Undlad at rgre udlgsningshandtaget, nar den
udklappede rollator Igftes.

é FORSIGTIG!
Risiko for klemning

— Veer forsigtig, nar rollatoren klappes sammen.

a. Justér skubbehandtagene til den laveste position, se
4.3 Indstilling af hgjden pd hdndtaget, side 12.
b. Treek i udlgserhandtaget ®.
2. Loft seedet ® opad.

1653365-E

Brug

Tryk skubbehdndtagene © indad for at klappe rollatoren
sammen.

Fastger fastggrelsesstroppen ® til begge fingerskruer.

Alternativ sammenklapning

Hvis du ikke gnsker at seenke skubbehandtagene, er der en
alternativ made at klappe rollatoren ud pa.

N

1. 2. 3.

Sta ved siden af rollatoren, og traek i udlgserhandtaget

®.
Loft seedet ® opad.
Tryk rammen indad for at klappe rollatoren sammen.

11
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4.

!

e

L~

Fastggr fastggrelsesstroppen ® til begge fingerskruer.

4.3 Indstilling af hgjden pa handtaget

A ADVARSEL!
Risiko for at falde
— Sgrg altid for, at stjernegrebsskruerne er
strammet forsvarligt for at forhindre, at
handtaget utilsigtet bliver sanket.

— Undga at indstille handtagene over den hgjeste
tilladte position, der er markeret pa staengerne.

i Hvis brugeren ikke ma indstille hgjden pa handtagene,
fx af sikkerhedshensyn, kan stjernegrebsskruerne
udskiftes med laseskruer (fas som ekstraudstyr).

i Anbefalet hgjde: Handtagene bgr placeres i hgjde

med handleddene nar brugeren star i en ret positur
med afslappede arme. Terapeuten kan foresla
forskellige hgjder afhaengigt af kundens specifikke
behov.

12

=

Lgsn stjernegrebsskruen, men fjern den ikke.

2. Indstil handtaget til en passende hgjde.

3. Speend stjernegrebsskruen igen. Tryk pa handtaget for
at kontrollere, at det sidder fast.

4. Gentag fremgangsmaden pa den modsatte side.

For at opna en mere behagelig handposition, kan du
dreje handtagene, s de peger indad. En ldasemekanisme
forhindrer, at de overskrider den maksimalt tilladte vinkel.

0° 20°

. 0
[~ i

4.4 Gang

ADVARSEL!

Risiko for at falde

— Veer forsigtig, hvis hjulene stgder pa en
forhindring, f.eks. en kantsten.

1653365-E



1. Stil ganghjelpemidlet lidt foran dig, og tag et skridt
imod det, mens du stgtter dig til handgrebene.

4.5 Sadan seaetter du dig pa en stol

1. Stil dig foran stolen med ganghjzelpemidlet — bagsiden

af dine ben skal bergre stolen.

Las begge handbremser pa ganghjeelpemidlet.

3. Leeg dine hander pa stolens armlaen, len dig let forover,
og seet dig forsigtigt.

N

1653365-E

Brug

4.6 Sadan kommer du op i staende stilling

ADVARSEL!

Risiko for at tippe

— Brug ikke ganghjalpemidlet som hjzelp til at
komme op fra siddende stilling.

1. Placer ganghjzlpemidlet foran dig, og las begge
handbremser.

2. Brug stolens armlaen som stgtte, og kom forsigtigt op i
staende stilling.

3. Nar du er placeret solidt i en staende position, flyttes
handerne til handtagene pa ganghjalpemidlet.
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4.7 Sadan sidder du pa ganghjalpemidlet

ADVARSEL!

Risiko for at falde

— Brug kun ganghjeelpemidlet til at sidde pa, nar
det star stille.

— Fgr du seetter dig ned, skal du Idse begge
bremser i parkeringspositionen og sgrge for, at
ganghjzlpemidlet star stabilt.

— Seet dig altid pa ganghjelpemidlet fra bagsiden.

Seet dig ikke ned fra forsiden.

— Sid ikke pa ganghjaelpemidlet, nar det star pa
et skranende underlag.

— Brug ikke fgdderne til at mangvrere
ganghjalpemidlet, mens du sidder pa det.

4.8 Brug af handbremserne

1. Trek begge bremsehandtag opad for at seette farten
ned.

2. For at beveege dig igen, skal du forsigtigt slippe begge
bremsehandtag.

14

Lasning af handbremserne i parkeringsposition

1. For at lase handbremserne, skal du trykke begge
bremsehandtag nedad.
Der hgres et klik, nar bremsen er i last position.

2. For at lase og Igsne handbremserne, skal du traekke
begge bremsehandtag opad.

Indstilling af bremseeffekten

f ADVARSEL!
Risiko for personskade

Hvis bremseeffekten er for lav, kan rollatoren

bevaege sig, selv hvis handbremsen er last i

parkeringsposition.

— Kontrollér bremseeffekten ved at aktivere
bremsen, og bekrzfte, at hjulet ikke kan dreje
rundt.

Hvis kontramgtrikken ikke er spaendt, kan den

Igsne sig, og sa vil handbremserne ikke leengere

fungere.

— Sgrg for, at kontramgtrikken er spaendt korrekt,
efter alle indstillinger.
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lﬁ 8 + 10 mm skruenggle (medfglger ikke)

Bremsehandtaget skal veaere i ulast position for at
bremseeffekten kan indstilles.

1. Lgsn kontramgtrikken ®.

2. For at mindske bremseeffekten, skal du dreje
justeringsmgtrikken med uret.
For at gge bremseeffekten, skal du dreje
justeringsmegtrikken ® mod uret.
(Afstanden mellem bremseklemmen og hjulet skal veere
2 mm.)

3. Speaend kontramgtrikken ® korrekt for at lase den nye
indstilling.

4.9 Montering af kurven

1. Haeng kurven pa fastggrelseshornene.
2. Fastggr kurven til rammen med burreband pa begge
sider.

1653365-E
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5

Vedligeholdelse

5.1 Oplysninger om generel vedligeholdelse

AN\

ADVARSEL!

Risiko for personskade

— Der skal som minimum foretages
vedligeholdelse en gang om aret.

— Brug ikke et defekt produkt.

— Forsgg ikke selv at reparere gangstativet.
Kontakt din leverandgr, hvis du har brug for
reparation.

5.2 Kontrolliste for eftersyn

For at sikre god ydeevne og sikkerhed, skal du tjekke dit
produkt jeevnligt.

a
a

0o OO0 O

Sgrg for, at alle skruer og fastggrelseskomponenter er
spaendt rigtigt.

S¢rg for, at handgrebene er strammet. Hvis handgrebet
er lgst, ma du ikke bruge ganghjaelpemidlet. Oplysninger
om, hvordan handgrebene udskiftes, kan fas hos din
leverandgr eller Invacare-forhandler.

Kontrollér bremsefunktionen. Hvis der er behov for at
justere bremsen — se kapitel 4 Brug, side 10.

Kontrollér rammen og de belastede dele for revner.
Kontrollér om svinghjulene er spaendt, og om der er
slitage og skader.

S¢rg for at holde svinghjulene fri for har, fnuller og
andre fremmedlegemer.

5.3 Renggring og desinficering

5.3.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

A\

o]

1l

FORSIGTIG!

Risiko for kontaminering

— Tag forholdsregler, og brug passende
beskyttelsesudstyr.

BEMZRK!

Forkerte vaesker eller metoder kan beskadige

produktet.

— De anvendte renggrings- og desinfektionsmidler
skal veere effektive og kunne anvendes
sammen, og de ma ikke angribe de materialer,
der renggres.

— Brug aldrig korroderende vaesker (basiske
renggringsmidler, syre osv.) eller slibende
renggringsmidler. Vi anbefaler et almindeligt
husholdningsrenggringsmiddel som f.eks.
opvaskesabe, hvis der ikke angives andet i
renggringsanvisningerne.

— Brug aldrig oplgsningsmidler (cellulosefortynder,
acetone osv.), der aendrer plastens struktur
eller oplgser de pasatte meerkater.

— Sgrg altid for, at produktet er helt tgrt, fgr det
tages i brug igen.

For renggring og desinfektion i kliniske omgivelser
eller omgivelser til langvarig pleje skal de pagaldende
interne procedurer fglges.
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5.3.2 Renggringsintervaller

I BEMZRK!

. Regelmaessig renggring og desinficering fremmer
problemfri drift, forlaenger servicelevetiden og
forebygger kontaminering.

Renggr og desinficer produktet:

— Regelmaessigt, mens det er i brug,

— fgr og efter enhver serviceprocedure,

— nar det har veeret i kontakt med kropsvaesker,
— fgr det bruges til en ny bruger.

5.3.3 Renggringsinstruktioner

Produktet kan renggres i en vaskemaskine eller i handen.

Hvis du bruger en hgjtryksrenser eller en almindelig
vandstrale, ma du ikke sigte mod lejer, dreenhuller eller
maerkater.

Den maksimale renggringstemperatur er 60 °C. Anvend ikke
en damprenser.

1. Renggr ganghjzelpemidlet med en fugtig klud og et mildt
renggringsmiddel.

2. Renggr hjulene med en bgrste (ikke en stalbgrste).

3. Tgr produktet af efter renggring.

1653365-E

Vedligeholdelse

5.3.4 Desinficeringsinstruktioner
| hjemmepleje

e Desinficeringsmiddel: Vi anbefaler at bruge et
alkoholbaseret overfladedesinfektionsmiddel (med
70-90 % alkohol).

i Lees vejledningen pa etiketten pa dit
desinfektionsmiddel. Den indeholder
oplysninger om aktivitetsspektret (bakterier,
svampe og/eller vira), materialekompatibilitet og
den korrekte eksponeringstid.

1. Sgrg for, at overfladerne renggres fgr desinfektion.

2. Fugt en blgd klud, og aftgr/desinficer alle tilgaengelige
overflader, og hold dem fugtet i den eksponeringstid,
der er angivet pa desinfektionsmidlets etiket.

3. Lad produktet lufttgrre.

| institutionel pleje

Fglg din interne desinfektionsprocedurer, og brug kun de
desinfektionsmidler og -metoder, der er anfgrt heri.
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6 Efter brug

6.1 Bortskaffelse

Var miljgbevidst, og indlever dette produkt til genbrug pa
den lokale genbrugsstation, nar dets levetid er opbrugt.

Skil produktet og dens komponenter ad, sa de forskellige
materialer kan adskilles og genbruges hver for sig.

Bortskaffelse og genanvendelse af brugte produkter og
emballagematerialer skal overholde love og forskrifter for
affaldshandtering i det enkelte land. Kontakt den lokale
renovationsmyndighed for at fa yderligere oplysninger.

6.2 Istandsaettelse

Dette produkt er egnet til genbrug. Fglgende handlinger
skal udfgres i forbindelse med istandsattelse af produktet
til en ny bruger:

e Eftersyn
e Renggring og desinfektion

Se 5 Vedligeholdelse, side 16 og servicemanualen til dette
produkt for at fa neermere oplysninger.

Se¢rg for, at brugsanvisningen bliver overdraget sammen med
produktet.

Undlad at genbruge produktet, hvis der konstateres skader
eller fejl.
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7 Tekniske Data

7.1 Mal og vaegt

Tekniske Data

-
©
\ ®
[mm] Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680

Bredde i alt ® 520 595 600 610
Hgjde i alt 635 - 770 725 - 860 795 - 920 915 - 1050
Sadebredde © 370 445 445 445
Seedehgjde © 450 520 600 680
Leengde i alt ® 615 675 720 790
Bredde sammenklappet 190 190 190 190
Anbefalet brugerhgjde: 1250 - 1600 1400 - 1650 1500 - 1850 1650 - 2050
Diameter for forhjul/drivhjul 200

Bredde pa forhjul/drivhjul 40

Alle mal kan variere en smule.

1653365-E
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[kel Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680
Veegt! 5.9 6.3 6.5 6.8
Maks. brugerveegt? 160
Maks. belastning af kurv 7.0
Maks. belastning af bordet 5.0

7.2 Materiale

Ramme Polyesterpulverlakeret aluminium

Mangvregreb | Anodiseret aluminium

Handgreb TPE

Hjul Polypropylen med TPE-materiale
Plastikdele Materiale iht. maerkning (PA, PP)
Skruer Stal, rustbeskyttede

1. Veegt i alt ekskl. udstyr.

2. Denne vaegtgraense inkluderer brugerens vaegt, uanset om vedkommende star eller sidder, samt eventuel ekstravaegt, f.eks. kurvens indhold.

20
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1 Yleista

1.1 Johdanto

Tama kayttbopas sisaltdd tuotteen kasittelyd koskevia
tarkeita tietoja. Lue kayttdopas huolellisesti lapi ja noudata
turvallisuusohjeita, jotta tuotteen kaytto olisi turvallista.

Al3 kiyta tuotetta ennen kuin olet perehtynyt huolellisesti
tdhan kayttooppaaseen. Kysy neuvoa terveydenhuollon
ammattilaiselta, joka tuntee ladketieteellisen tilasi, ja
selvitd asianmukaista kayttoa ja tarvittavia sdatoja koskevat
kysymykset terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Huomaa, ettd osa tdman asiakirjan sisdllosta ei valttamatta
koske ostamaasi tuotetta, silld asiakirja kasittelee kaikkia
(asiakirjan painamisajankohtana) saatavilla olevia malleja.
Taman asiakirjan jokainen osio koskee kaikkia tuotteen
malleja, ellei toisin mainita.

Maassasi saatavilla olevat mallit ja kokoonpanot voi katsoa
maakohtaisista myyntiasiakirjoista.

Invacare varaa oikeuden muuttaa tuotteiden teknisia tietoja
ilman erillista ilmoitusta.

Varmista ennen asiakirjan lukemista, ettd kaytossasi on sen
viimeisin versio. Viimeisin versio on saatavilla PDF-tiedostona
Invacaren verkkosivuilta.

Jos painettu asiakirja on kirjasinkoon vuoksi vaikealukuinen,
voit ladata verkkosivustosta PDF-version. PDF-tiedoston voi
suurentaa ndytossd helpommin luettavaan kokoon.

Jos tarvitset lisdtietoja tuotteesta, esimerkiksi
tuoteturvallisuusilmoituksista ja tuotteiden takaisinvedoista,
22

ota yhteyttd Invacare-jdlleenmyyjaan. Osoitteet ovat tdman
asiakirjan lopussa.

Jos tapahtuu vakava, tuotteeseen liittyvd onnettomuus,
ilmoita valmistajalle ja maasi valtuutetulle viranomaiselle.

1.2 Tassa asiakirjassa kdytetyt symbolit

Tassa asiakirjassa kdytetdan symboleja ja signaalisanoja,
jotka viittaavat vaaroihin tai turvattomiin kdytantoihin, jotka
saattavat aiheuttaa henkilo- tai omaisuusvahinkoja. Katso
alta lisatietoja signaalisanojen maaritelmista.

VAROITUS
IiImoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
vakavaan henkilévahinkoon tai kuolemaan, jos

sitd ei valteta.

HUOMIO
IImoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
pieneen tai lievadan henkilovahinkoon, jos sita

ei valteta.
| HUOMAUTUS
* IImoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen.

Jos sitd ei valtetd, se saattaa aiheuttaa
omaisuusvahingon.

ﬁ Vihjeet ja suositukset
Antaa hyodyllisid vihjeita, suosituksia ja tietoa
tehokkaasta ja ongelmattomasta kaytosta.

1.3 Yhteensopivuus

Yhtiomme toiminnalle keskeistd on laatu, ja yhtio
noudattaakin ISO 13485 -standardin vaatimuksia.
1653365-E



Tassa tuotteessa on CE-merkki lddkintalaitteita koskevan
asetuksen 2017/745 luokan | vaatimusten mukaisesti.

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, ettd yrityksen
ymparistovaikutus on sekd paikallisesti ettd
maailmanlaajuisesti mahdollisimman véhdinen.

Kdaytamme vain REACH-jarjestelman mukaisia materiaaleja
ja osia.

1.4 Kayttoika

Taman tuotteen odotettavissa oleva kayttdika on viisi vuotta,
kun sitd kdytetddn paivittdin tdssa oppaassa ilmoitettujen
turvallisuusohjeiden ja kayttotarkoituksen mukaan. Tehokas
kayttoika voi vaihdella sen mukaan, miten usein ja
voimakkaasti tuotetta kaytetaan.

1.5 Takuutiedot

Annamme valmistajan takuun tuotteelle yleisten
liilketoimintaehtojemme mukaisesti vastaavissa maissa.

Takuuvaatimuksia voi tehda vain sen myyjan kautta, jolta
tuote ostettiin.

1.6 Rajoitettu vastuu
Invacare ei vastaa seuraavista johtuvista vahingoista:

e kdyttéoppaan noudattamatta jattaminen

e vaara kaytto

e |uonnollinen kuluminen

e ostajan tai kolmannen osapuolen toteuttama vaara
kokoonpano tai asennus

e tekniset muutokset

1653365-E

¢ |uvattomat muutokset ja/tai soveltumattomien
varaosien kaytto.

Yleista
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2 Turvallisuus

2.1 Yleisia turvallisuustietoja

AN\

24

VAROITUS!

Vakavan vamman tai vaurion vaara

Taman tuotteen vaaranlainen kayttd saattaa

aiheuttaa vamman tai vahingon.

— Jos et ymmarra varoituksia, huomautuksia
tai ohjeita, ota yhteyttd terveydenhuollon
ammattilaiseen tai toimittajaan ennen laitteen
kayttamista.

— Alj kdyta tatd tuotetta tai siihen saatavilla
olevia lisdvarusteita ennen kuin olet lukenut
kokonaan nama ohjeet ja mahdolliset lisdohjeet,
kuten kayttoopas, huolto-oppaat ja ohjelehtiset,
jotka on toimitettu taman tuotteen tai
lisdvarusteen mukana, ja ymmartanyt ne.

VAROITUS!

Vakavan vamman vaara

Epdasianmukainen kayttd voi aiheuttaa vaarallisia

tilanteita.

— Al kiyta portaissa tai liukuportaissa.

— Al3 seiso tuotteen pailla.

— Ole varovainen, kun kavelet rinteisessa tai
liukkaassa maastossa tai epdtasaisella maalla.

— Valta esineisiin tormaamistd seka eteen- etta
taaksepdin kuljettaessa.

— Al3 anna lasten leikkia tuotteella.

— Ole varovainen, jos kaytat pitkia hameita tai
muita vaatteita, jotka voivat tarttua pyoriin.

— Al3 kdyta tuotetta henkildnkuljetuslaitteena.
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HUOMIO!

Loukkaantumisvaara

Epatasapainoinen tai raskas kuorma voi johtaa

tuotteen kaatumiseen.

— Al ripusta mitdan kuormia, kuten kasseja,
runkoon, tyontékahvoihin tai nuppipaihin.

— Kanna kuormia vain siihen tarkoitettujen
valineiden, kuten korin tai tarjottimen, avulla.
Laitteen enimmaiskuormaa ei saa ylittaa.

— Kokonaiskuorma kayttdjan ja mahdollisen
lisskuorman paino mukaan lukien ei saa ylittaa
ilmoitettua kayttdjan enimmaispainoa.

— Katso kdyttdjan enimmaispainoa ja kuormaa
koskevat tiedot luvusta 7 Tekniset Tiedot, sivu
37.

HUOMIO!

Loukkaantumisvaara

Muut kuin alkuperdiset osat tai vadrat osat voivat

vaikuttaa tuotteen toimintaan ja turvallisuuteen.

— Kayta vain tuotteen alkuperdisia osia.

— Katso alueellasi saatavilla olevat lisdvarusteet
paikallisesta Invacare-kuvastosta tai
verkkosivustosta tai ota yhteyttd paikalliseen
Invacare-edustajaan. Osoitteet ovat taman
asiakirjan lopussa.

A\

Turvallisuus

HUOMIO!

Ensimmadisen asteen palovammojen vaara
Tuotteen osat voivat lammetd, kun ne altistuvat
korkeille lampétiloille (yli 41 °C).

— Ole varovainen, jos tuote altistuu

aarilampdtiloille, kuten suoralle auringonvalolle.

HUOMAUTUS!

Mahdollisesti vaurioita aiheuttavan kulumisen,

kuten korroosion, vaara.

— Ala kiyta tuotetta veden alla, esimerkiksi
altaassa.

— Al3 kdyta tuotetta kuumissa tiloissa, esimerkiksi
saunassa.

— Tuotetta ei saa sailyttada marissa tai kosteissa
ymparistoissa.
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2.2 Tuotteen merkinnat ja symbolit

Tietokilpi

B~ XXXXXXX XXXXX
XXXXX-XX-XX

X )()()(X)()(J

XXXXX

X

(13

XXX kg

H | ol

XX‘ cm

YY‘(‘Y-MM

e (M0

Qi
D00

NR: XXXXX

XXXX XXX XX
XX XXX XXXX
XX-XXXXX XX
XXXXXXX

\ \
© ©
® Tuotteen nimi
Osanumero

© Valmistuspaivi
© Sarjanumero

®

m
®

® Kayttajan enimmadispaino

® Enimmiisleveys
@ Valmistajan osoite

Enimmaisleveys

Kayttajan
enimmaispaino

Sisa-/
ulkokdyttoon

Symbolit
Euroopan Ladkinnallinen
c € vaatimusten- laite
mukaisuus
Valmistaja Lue kayttdopas

ol

Valmistuspaiva

il

g &

Sarjanumero
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3 Tuotteen yleiskuvaus

3.1 Tuotteen kuvaus

Nelipyoraisessa kavelytelineessa on keskelld istuin, joka
voidaan taittaa sdilytyksen ja kuljetuksen ajaksi. Etupyorat
ovat ohjauspyoria. Takapyorissa on jarrujarjestelma
hidastamista ja pyorien lukitsemista varten. Kavelytelinetta
on saatavana eri kokoja ja siihen on saatavana laaja valikoima
lisdvarusteita.

3.2 Kayttotarkoitus

Kavelyteline on tarkoitettu tueksi kdvelyn aikana. Lisdksi se
voi toimia my0s lepoistuimena.

Kavelytukea voi kayttaa sekd sisatiloissa ettd ulkona
tasaisessa maastossa.

Kayttotarkoituksen mukainen kayttdja on aikuinen, ja hanen
enimmaispainonsa ilmoitetaan tuotteen merkinnoissa ja
luvussa 7 Tekniset Tiedot, sivu 37.

3.3 Kayttoaiheet
Kayttoaiheet

Lihasvoimaltaan ja/tai tasapainoltaan heikentyneet
henkil6t, jotka tarvitsevat lisatukea kavellessdaan. Jaljella
olevan kavelykyvyn ja kognitiivisten kykyjen on riitettava
kavelytelineen turvalliseen kayttéon.

Vasta-aiheet

Henkil6t, joilla on vaikeita tasapainohairioita tai toiminnallisia
havaintokyvyn hairioita.
1653365-E

Tuotteen yleiskuvaus

3.4 Toimituksen laajuus ja padosat

Runko

© Takapyorat, joissa jarrujarjestelma
© Etupyorat

® Istuin

® Kayttéopas

@ Tietokilven sijainti

Tuote toimitetaan tdysin koottuna.

3.5 Lisavarusteet

Talle tuotteelle on saatavilla useita lisdvarusteita,

kuten kori/laukku, jotka voi katsoa maakohtaisista
myyntiasiakirjoista. Kokoonpanon mukaan lisdvarusteet on
ehka asennettu valmiiksi.
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4 Kiyttd 1. %@ % 3.

4.1 Ennen kayttoa

HUOMIO! N
/ A \ Henkilovamman tai omaisuusvahingon vaara v\
— Ennen kayttéa varmista tuotteen yleinen
toimivuus.
1. Vapauta kiinnityshihna, jos sellainen on kiinnitetty.

— Tarkista tuote ennen kayttéa vikojen varalta.

— KI5 Kiytd viallista tuotetta. 2. Saada tyontokahvat alimpaan asentoon, katso 4.3

Kahvan korkeuden sddtdminen, sivu 30.

Invacare olettaa, ettd terveydenhuollon ammattilainen on 3. e .
L . i . - a. Veda tyontokahvoja ulospdin.

tehnyt yksil6llisen arvion kayttajan riskitasosta ja hoidon S . .

. . Lo o o b. Paina istuinta, kunnes rollaattori on taitettu kokonaan
vaatimuksista. Toimittajat ja hoitajat ovat arvioineet tuotteen auki
antavan riittdvaa tukea ja soveltuvan saadoiltaan kayttajalle. ’
Terveydenhuoltoalan ammattihenkilé6 on antanut hoitajalle Kiyttdasennossa istuimen vapautuskahva napsahtaa
ja kayttdjalle asianmukaiset ohjeet tuotteen oikeasta ja lukittuun asentoon.

turvallisesta kaytosta.
Vaihtoehtoinen aukitaitto

4.2 Avaaminen ja taittaminen Jos et halua laskea tyontokahvoja alas, on olemassa

Avaaminen kiyttéasentoon vaihtoehtoinen tapa avata rollaattori.
VAROITUS! L 2. 3.
— Varmista aina ennen kayttoa, etta rollaattori on
taysin avattu ja ettd lukko on lukkiutunut.

TN % Lol
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1. Vapauta kiinnityshihna, jos sellainen on kiinnitetty.

Veda runkoa ulospain.

3. Paina istuinta, kunnes rollaattori on taitettu kokonaan
auki.

N

Kayttdasennossa istuimen vapautuskahva napsahtaa
lukittuun asentoon.

Kokoontaittaminen

A HUOMIO!
Loukkaantumis- tai vaurioitumisvaara
Kun auki taitettua rollaattoria nostetaan
istuimesta, se voi vahingossa taittua ja aiheuttaa
vamman.
— Nosta rollaattoria aina rungosta ja
tyontokahvoista.
— Al3 kosketa vapautuskahvaa, kun nostat auki
taitettua rollaattoria.

é HUOMIO!
Sormien puristumisvaara

— Taita rollaattori varovasti.

1. %ﬁ. 2. 3.
%& I'e

K we L%
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Kayttd

1.
a. Saada tyontokahvat alimpaan asentoon, katso 4.3
Kahvan korkeuden sddtédminen, sivu 30.
b. Ved3 vapautuskahvasta ®.
2. Nosta istuinta ® yl6spain.
3. Taita rollaattori painamalla tyontokahvoja © sisdaanpain.
4,
a
P

Liita kiinnityshihna ® kumpaankin nuppiin.
Vaihtoehtoinen kokoontaitto

Jos et halua laskea tyontdkahvoja alas, on olemassa
vaihtoehtoinen tapa avata rollaattori.

1. 2. 3.

1. Seiso rollaattorin vieressa ja veda vapautuskahvasta ®.
2. Nosta istuinta ® yléspain.
3. Taita rollaattori painamalla runkoa sisdaanpain.
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4.

@

e

T

|
Liitd kiinnityshihna & kumpaankin nuppiin.
4.3 Kahvan korkeuden sdaataminen
ﬁ VAROITUS!
Kaatumisvaara
— Varmista aina, ettd nuppipaat on kiristetty
hyvin, jotta kahva ei laskeudu tahattomasti.

— Al4 aseta kahvoja korkeimman sallitun asennon
ylapuolelle. Yldasento on merkitty putkiin.

ﬁ Jos kayttdjan ei kuulu saataa kahvojen korkeutta
esimerkiksi turvallisuussyistda, nuppipdat voi vaihtaa
lukitusruuveihin (saatavana lisdvarusteena).

i Suositeltu korkeus: Kahvat tulee asettaa ranteiden

korkeudelle kayttdjan seistessa suorassa asennossa
kasivarret rentoina. Fysioterapeutti voi ehdottaa
eri kahvan korkeuksia asiakkaan erityistarpeiden
perusteella.

30

=

Loysad nuppipaata, mutta ala irrota sita.

Sdada kahva sopivaan korkeuteen.

3. Kiristd nuppipaa uudelleen. Tarkista tiukkuus painamalla
kahvasta.

4., Saada leveytta samalla tavalla rungon toisella puolella.

N

Voit tarvittaessa saatda kahvoja niin, ettd ne osoittavat
sisddnpain ja mahdollistavat ndin mukavamman késien
asennon. Lukitusmekanismi estdad suurimman sallitun kulman
ylittdmisen.

0" o o 0
20 20

— —

‘ ~/ v

4.4 Kavely

VAROITUS!

Kaatumisvaara

— Ole varovainen, jos pyora pysahtyy esteeseen.
kuten reunaan.
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1. Aseta kdvelyteline eteesi hiukan kauemmas itsestasi ja
astu askel sita kohti kdyttamalla kahvoja tukena.

4.5 Istuminen tuoliin

1. Seiso tuolin edessa kavelytelineen kanssa siten, etta

jalkojesi takaosa koskettaa tuolia.

Lukitse kavelytelineen kumpikin kasijarru.

3. Aseta katesi tuolin kasinojille, kumarru hieman eteenpain
ja istu varovasti alas.

N

1653365-E

Kiyttd
4.6 Seisonta-asentoon nouseminen

VAROITUS!

Kaatumisvaara

— Al3 kayta kavelytelinettd vetdaksesi itsesi ylos
istuma-asennosta.

1. Aseta kdvelyteline eteesi ja lukitse kumpikin kasijarru.

2. Kaytad tuolin kdsinojia tukena ja nouse varovasti
seisonta-asentoon.

3. Kun olet vakaasti seisonta-asennossa, siirrd kadet
kavelytelineen kahvoille.
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4.7 Istuminen kavelytelineeseen

VAROITUS!

Kaatumisvaara

— Kayta kavelytelinetta istumiseen ainoastaan
silloin, kun se on paikallaan.

— Ennen istumista lukitse molemmat jarrut
pysakointiasentoon ja varmista, ettd
kavelyteline on tukevasti paikallaan.

— Istu kdvelytelineeseen aina takapuolelta. Al
istu etupuolelta.

— Al3 istu kivelytelineeseen kaltevassa maastossa.
— Al3 siirrad kavelytelinetta jaloillasi, kun istut siina.

4.8 Kasijarrujen kdyttdminen

1. Hidasta vetamallda molempia jarrukahvoja ylospdin.
2.  Kun haluat taas liikkua, vapauta kumpikin jarrukahva
varovasti.

32

Kasijarrujen lukitseminen pysakointiasentoon

1. Kasijarrut voi lukita painamalla kumpaakin jarrukahvaa
alaspain.
Napsahdusdani ilmoittaa, kun jarru on lukitussa
asennossa.

2. Voit avata kasijarrujen lukituksen ja vapauttaa ne
vetdmalla kumpaakin jarrukahvaa yl6spain.

Jarrutustehon sdataminen

A VAROITUS!
Loukkaantumisvaara
Jos jarrutusteho on liian heikko, rollaattori
voi liikkua, vaikka kasijarrut olisi lukittu
pysadkointiasentoon.

— Tarkista jarrutusteho kytkemalld jarru ja
tarkistamalla, etta pyora ei padse pyorimaan.

Jos vastamutteria ei ole kiristetty, se voi l6ystya,

jolloin kdasijarrut eivat enaa toimi.

— Varmista jokaisen sdaadon jalkeen, ettd
vastamutteri on kiristetty asianmukaisesti.

1653365-E



Kayttd

(Y]
lE]l 8 + 10 mm:n ruuviavain (ei sisally toimituksiin)

Jarrukahvan on oltava lukitsemattomassa asennossa, jotta
jarrutustehoa voidaan saataa.

1. Léysaa vastamutteria ®.

2. Voit pienentaa jarrutustehoa kiertamalla saatomutteria
myétapaivaan.
Voit suurentaa jarrutustehoa kiertamalla saatomutteria
vastapaivaan.
(Jarrupalan ja renkaan vilisen etaisyyden tulisi olla 2
mm.)

3. Kirista vastamutteria @ kunnolla lukitaksesi uuden
saadon.

4.9 Korin kiinnittaminen

1. Ripusta kori kiinnityskoukkuihin.
2. Kiinnita kori tarranauhoilla rungon kummaltakin puolelta.
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5

Huolto

5.1 VYleisia huoltotietoja

AN\

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara

— Huolto tulee suorittaa vahintadn kerran
vuodessa.

— Al kayta viallista tuotetta.

— Al3 yritd korjausten tekoa itse! Ota yhteytt3
toimittajaan korjauksia varten.

5.2 Tarkistusluettelo

Hyvan suoritus- ja turvallisuustason sailyttamiseksi tarkista
tuote sdanndllisesti.

a

a

0o OO0 O
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Varmista, ettd kaikki ruuvit ja saatoruuvit ovat tiukasti
kiinni.

Varmista, ettd kahvat ovat tiukalla.

Ala kayta kavelytelinetts, jos kahvat ovat 18ysit. Ohjeita
kahvojen vaihtamisesta on saatavilla toimittajaltasi tai
Invacare-jalleenmyyjalta.

Tarkista jarrujen toiminta.

Jos jarruja taytyy saataa, katso luku 4 Kéyttd, sivu 28.
Tarkista runko ja kuormitusosat murtumien varalta.
Tarkista pyorien tiukkuus, kulumisaste ja mahdolliset
vauriot.

Varmista, ettei pyorissa ole hiuksia, nukkaa tai muita
epdpuhtauksia.

5.3

Puhdistaminen ja desinfiointi

5.3.1 VYleisid turvallisuustietoja

A\

HUOMIO!

Kontaminaatioriski

— Ole varovainen tuotteen kanssa ja kayta
asianmukaisia suojavarusteita.

HUOMAUTUS!

Vaardt nesteet tai menetelmat voivat vahingoittaa

tai vaurioittaa laitetta.

— Kaikkien kaytettyjen puhdistusaineiden ja
desinfiointiaineiden taytyy olla tehokkaita ja
yhteensopivia toistensa kanssa, ja niiden taytyy
suojata materiaaleja, joita niilld puhdistetaan.

— SyOvyttavia nesteitd (emdksid, happoa
jne.) tai hankaavia puhdistusaineita ei
saa kayttdd. On suositeltavaa kayttaa
tavallista kotitalouspuhdistusainetta, kuten
astianpesuainetta, ellei puhdistusohjeissa ole
muuta maaritelty.

— Liuotinta (esim. selluloosaohenninta tai
asetonia), joka muuttaa muovin rakennetta tai
irrottaa kiinnitetyt merkinnat, ei saa kayttaa.

— Varmista aina, etta laite on tdysin kuiva, ennen
kuin se otetaan uudelleen kayttoon.

Noudata kliinisissa tai pitkdaikaisissa
hoitoympaéristoissa laitoksen puhdistusta ja
desinfiointia koskevia kdytantoja.
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Huolto

5.3.2 Puhdistusvilit 5.3.4 Desinfiointiohjeet
| HUOMAUTUS! Kotioloissa
* Sadnndllinen puhdistaminen ja desinfiointi edistaa ¢ Desinfiointiaine: Suosittelemme alkoholipohjaisen

sujuvaa toimintaa, pidentda kayttoikaa ja estaa

. o pintojen desinfiointiaineen kadyttda (70-90 % alkoholia)
kontaminaatioita.

Puhdista ja desinfioi tuote: i Noudata desinfiointiaineen etikettiin

— sadnnollisesti sen ollessa kiytdssi merkittyja ohjeita. Niissd on tietoja aineen

— ennen jokaista huoltotoimenpidetts ja sen vaikutusalueesta (bakteerit, sienet ja/tai
jalkeen virukset), yhteensopivuudesta eri materiaalien

— kun se on ollut kontaktissa ruumiinnesteisiin kanssa seka oikeasta vaikutusajasta.

— ennen sen kadyttamista uudelle kayttajalle.

1. Varmista, ettd pinnat on puhdistettu ennen desinfiointia.
5.3.3 Puhdistusohjeet 2. Ko'stu}a piehm'e?a I||'na !a.pyyh'l Qes!nﬁomtlalne'tta
kaikkiin nakyviin pintoihin. Pidd pinnat kosteina

Tuotteen voi puhdistaa pesukoneessa tai kasin. desinfiointiaineen etiketissa mainitun vaikutusajan ajan.

. . L . . . 3. Anna tuotteen kuivua ilmassa.
Kdytettdessa suurpaineista puhdistinta tai tavallista

vesisuihkua ald suuntaa suihkua laakereita, poistoaukkoja tai Laitoksissa

merkintdja kohti. . e
Noudata laitoksen desinfiointikdaytdantdja ja kdyta vain niissa

Korkein puhdistusldampétila on 60 °C. Ala kdytd hdyrypesuria. mainittuja desinfiointiaineita ja menetelmia.

1. Puhdista kadvelyteline kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella.

2. Puhdista renkaat harjalla (ei metalliharjalla).

3. Pyyhi tuote kuivaksi puhdistamisen jalkeen.
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6 Kayton jalkeen

6.1 Havittdminen

Suojele ympaérist6a ja vie tuote kadyton jalkeen paikalliseen
kierratyspisteeseen.

Pura tuote ja sen osat, jotta eri materiaalit voidaan erotella
ja kierrattaa erikseen.

Kaytettyjen tuotteiden ja pakkausten havittamisessa ja
kierrattamisessa on noudatettava kunkin maan jatteiden
kasittelya koskevia lakeja ja asetuksia. Kysy tarkempia tietoja
paikalliselta jatehuoltolaitoksesta.

6.2 Kunnostaminen

Tama tuote sopii kdytettdvaksi uudelleen. Toimi seuraavasti,
kun tuotetta kunnostetaan uutta kayttdjaa varten:

e Tarkistaminen
e Puhdistaminen ja desinfiointi

Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta 5 Huolto, sivu 34 ja
tdman tuotteen huolto-oppaasta.

Varmista, ettd kdyttdopas luovutetaan tuotteen mukana.

Jos vaurioita tai hairi6ita 16ytyy, ala kayta tuotetta uudelleen.

36
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7 Tekniset Tiedot

7.1 Mitat ja painot

Tekniset Tiedot

-
©
\ ®

[mm] Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680
Kokonaisleveys ® 520 595 600 610
Kokonaiskorkeus 635 - 770 725 - 860 795 - 920 915 - 1050
Istuinleveys © 370 445 445 445
Istuinkorkeus © 450 520 600 680
Kokonaispituus ® 615 675 720 790
Leveys kokoontaitettuna 190 190 190 190
Suositeltu kayttdjan pituus 1250 - 1600 1400 - 1650 1500 - 1850 1650 - 2050
Etu-/takapyoran halkaisija 200
Etu-/takapydran leveys 40

Kaikkia mittoja koskevat tietyt toleranssit.
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[kel Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680
Paino3 5.9 6.3 6.5 6.8
Kdyttdjan enimmaispaino? 160
Korin enimmadiskuorma 7.0
Tarjottimen enimmaiskuorma 5.0

7.2 Materiaali

Runko Polyesterijauhepinnoitettua alumiinia
Tyontokahvat Eloksoitua alumiinia

Kasikahvat TPE-muovia

Pyorat Polypropeenia ja kuviointi TPE-muovia
Muoviosat Merkinnan mukaista materiaalia (PA, PP)
Ruuvit Ruostesuojattua terasta

3. Kokonaispaino laitteita lukuun ottamatta
4. Tama painorajoitus sisaltda kdyttdjan painon seisoma- tai istuma-asennossa ja muun mahdollisen kuorman, kuten korin sisallén.

38
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1 Generell informasjon

1.1 Innledning

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om
hvordan produktet handteres. Les bruksanvisningen ngye,
og fplg sikkerhetsinstruksjonene i den, slik at du kan bruke
produktet pa en trygg mate.

Du ma kun bruke dette produktet hvis du har lest og forstatt
denne bruksanvisningen. Be om rad hos helsepersonell
som har kjennskap til den medisinske tilstanden din, og
avklar eventuelle spgrsmal du matte ha om riktig bruk og
ngdvendige justeringer, med helsepersonellet.

Vaer oppmerksom pa at det kan vaere deler av dette
dokumentet som ikke er relevante for produktet ditt,
ettersom dokumentet gjelder for alle tilgjengelige modeller
(pa trykketidspunktet). Hvis ikke annet er angitt, viser hvert
avsnitt i dette dokumentet til alle modeller av produktet.

De tilgjengelige modellene og konfigurasjonene i ditt land,
star oppgitt i de landsspesifikke salgsdokumentene.

Invacare forbeholder seg retten til 3 endre
produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Fgr du leser dette dokumentet, ma du forsikre deg om at du
har den nyeste versjonen. Du finner den nyeste versjonen
som en PDF-fil pa Invacare-nettstedet.

Hvis skriftstgrrelsen i den trykte versjonen av dokumentet
er vanskelig a lese, kan du laste ned PDF-versjonen

fra nettstedet. Deretter kan du skalere PDF-en, slik at
skriftstgrrelsen passer bedre for deg.
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Hvis du gnsker mer informasjon om produktet, som f.eks.
produktsikkerhetsmerknader og tilbakekalling, kan du
kontakte en Invacare-forhandler. Se adresser nederst i dette
dokumentet.

Dersom det skjer en alvorlig hendelse i tilknytning til
produktet, bgr du informere produsenten og de kompetente
myndigheter i landet ditt.

1.2 Symboler i dette dokumentet

Symboler og signalord brukes i dette dokumentet og gjelder
for farer eller usikker praksis som kan fgre til personskade
eller skade pa eiendom. Se informasjonen nedenfor for
definisjoner av signalordene.

ADVARSEL
Angir en farlig situasjon som kan fgre til alvorlig
personskade eller dgd dersom den ikke unngas.

FORSIKTIG
Angir en farlig situasjon som kan fgre til mindre
eller lettere skade dersom den ikke unngas.

| LES DETTE
y Angir en farlig situasjon som kan fgre til skade
pa eiendom hvis den ikke unngas.

ﬁ Tips og anbefalinger
Gir nyttige tips, anbefalinger og informasjon for
effektiv og problemfri bruk.

1.3 Samsvar

Kvalitet er avgjgrende for virksomheten til selskapet, som
arbeider innenfor fagomradene i I1SO 13485.
1653365-E



Dette produktet er CE-merket i samsvar med forordning
2017/745 om medisinsk utstyr klasse 1.

Vi arbeider kontinuerlig for & sikre at selskapets pavirkning pa
miljget — bade lokalt og globalt — reduseres til et minimum.

Vi bruker kun materialer og komponenter som er i samsvar
med REACH-forskriftene.

1.4 Levetid

Produktets forventede levetid er fem ar ved daglig bruk,
gitt at produktet brukes i samsvar med sikkerhetsinstrukser,
vedlikeholdsintervaller og informasjon om riktig bruk som er
lagt frem i denne handboken. Den faktiske levetiden varierer
etter brukens hyppighet og intensitet.

1.5 Garantiopplysninger

Vi tilbyr en produsentgaranti for produktet i samsvar med
vare generelle forretningsvilkar i det aktuelle landet.

Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle
leverandgren av produktet.

1.6 Ansvarsbegrensning
Invacare erkjenner ikke ansvar for skade som skyldes:

e Manglende overholdelse av instruksjonene i
bruksanvisningen

Feil bruk

Naturlig slitasje

Feilmontering utfgrt av kjgperen eller en tredjepart
Tekniske endringer

Endringer som ikke er godkjent, og/eller bruk av
uegnede reservedeler

1653365-E
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2 Sikkerhet

2.1 Generell sikkerhetsinformasjon

AN\
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ADVARSEL!

Fare for alvorlig personskade eller skade pa

utstyr

Feil bruk av produktet kan forarsake personskade

og skade pa utstyr.

— Hyvis du har problemer med a forsta advarslene,
forsiktighetsmeldingene eller instruksjonene,
bgr du ta kontakt med kvalifisert helsepersonell
eller en leverandgr eller teknisk personell fgr
du forsgker a bruke dette utstyret.

— Du ma ikke bruke dette produktet eller
annet tilgjengelig ekstrautstyr hvis du ikke
fgrst har lest og forstatt disse instruksjonene
og eventuelt tilleggsmateriale, for eksempel
bruksanvisninger, servicehandbgker eller
instruksjonsdokumenter som fglger med dette
produktet eller ekstrautstyr.

ADVARSEL!

Risiko for alvorlig personskade

Feil bruk kan fgre til farlige situasjoner.

— Skal ikke brukes i trapper eller i rulletrapper.

— Sta ikke pa dette produktet.

— Utvis forsiktighet nar du gar i skra/glatte bakker
og pa ujevnt underlag.

— Unnga a ga mot hindringer, bade forover og
bakover.

— Ikke la barn leke med produktet.

— Sgrg for at ingen klaer, som f.eks. lange skjgrt,
setter seg fast i hjulene.

— Ikke bruk produktet til & transportere en
person.
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FORSIKTIG!

Skaderisiko

Ubalansert eller tung belastning kan fgre til velt.

— lkke heng noen form for belastning, for
eksempel poser, fra kjgrehandtakene eller
handskruer.

— Bare baer belastninger med det angitte utstyret,
for eksempel kurv eller brett. Ikke overskrid
utstyrets maksimale belastning.

— Den totale belastningen, inkludert vekten til
brukeren og eventuell ekstra belastning, ma
ikke overskride maksimal brukervekt.

— Se kapittelet 7 Tekniske Data, side 55 for
informasjon om maksimal brukervekt og last
informasjon.

FORSIKTIG!

Skaderisiko

Uoriginale eller uegnede deler kan ga ut over

produktets virkemate og sikkerhet.

— Bruk bare originale deler til det aktuelle
produktet.

— P3 grunn av regionale forskjeller ma du se
etter tilgjengelig ekstrautstyr i den lokale
Invacare-katalogen eller -nettstedet, eller du
kan kontakte din lokale Invacare-representant.
Se adresser nederst i dette dokumentet.

Sikkerhet

FORSIKTIG!

Risiko for fgrstegradsforbrenning

Produktkomponentene kan bli varmet opp hvis

produktet utsettes for hgye temperaturer (over

41 °C).

— Veer forsiktig hvis produktet utsettes for hgye
temperaturer, for eksempel direkte sollys.

LES DETTE!

Det er fare for skade pa grunn av slitasje, for

eksempel korrosjon.

— Ikke bruk produktet under vann, f.eks. i
bassenger.

— Ikke bruk produktet i varme omrader som
badstuer.

— Produktet ma ikke oppbevares i vate eller
fuktige omgivelser.
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2.2 Merking og symboler pa produktet

Identifikasjonsmerke

®\i XXXXXXX XXXXX
XOXXXX-XX-XX 13

(X

XXXXX

X ><><>(><><><J
XXX kg

X

H | ol

XX‘ cm

YY‘(‘Y-MM

e (M0

Qi
D00

XXXX XXX XX
XX XXX XXXX
XX-XXXXX XX
XXXXXXX

HMI NR: XXXXX

(q3

© © ®

® Produktnavn
Delenummer
© Produksjonsdato
© Serienummer

m
®

©

® Maksimal brukervekt
(® Maksimal bredde
@ Produsentens adresse

Maksimal bredde

Maksimal
brukervekt

Innendgrs/
utendgrs bruk

Symboler
c € EU - Medisinsk utstyr
Produsent Les
“ I::E:I bruksanvisningen
[| Produksjonsdato @ Serienummer
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3 Produktoversikt

3.1 Produktbeskrivelse

Hjelpemiddel til 3 ga har fire hjul og er utstyrt med et
sentralt sete som kan legges sammen for oppbevaring og
transport. Svinghjulene er styrehjul. Drivhjulene har et
bremsesystem som gir for & senke farten bremsing og for
a lasing av hjulene. Hjelpemiddelet til a ga er tilgjengelig i
forskjellige stgrrelser og kan utstyres med et bredt utvalg
av tilbehgr.

3.2 Tiltenkt bruk

Hjelpemiddelet til 3 ga er beregnet pa & stgtte en person
under gange og kan ogsa fungere som et hvilesete.

Hjelpemiddelet til & ga er egnet for innendgrs og utendgrs
bruk pa jevne underlag.

Den tiltenkte brukeren er en voksen med en maksimal
brukervekt som er angitt pa produktetiketten og i kapittel 7
Tekniske Data, side 55.

3.3 Indikasjoner for bruk
Indikasjoner

Personer med nedsatt muskelstyrke og/eller balanseevne,
som trenger ekstra stgtte mens han/hun gar. Brukerens

gjenvaerende bevegelses- og kognitive funksjon ma veere

tilstrekkelig til sikker bruk av et hjelpemiddel til & ga.

Kontraindikasjoner

Personer med alvorlige balansesykdommer eller funksjonelle
persepsjonssykdommer.
1653365-E
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3.4 Leveringsomfang og hoveddeler

Ramme

© Drivhjul med bremsesystem

© Svinghjul

® Sete

® Bruksanvisning

@ Identifikasjonsmerkets plassering

Produktet leveres ferdig montert.

3.5 Tilbehor

Forskjellige tilbehgr, som en kurv/bag, er tilgjengelige

for dette produktet og kan finnes i landspesifikke
salgsdokumenter. Avhengig av konfigurasjonstilbehgret kan
det hende at det er forhandsmontert.
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4 Bruk

4.1 For bruk

A FORSIKTIG!
Risiko for skade eller skade pa eiendom
— Fgr bruk ma den generelle funksjonaliteten til
produktet verifiseres.
— Sjekk produktet for defekter fgr bruk.
— Bruk ikke et defekt produkt.

Invacare forutsetter at helsepersonell har foretatt en
individuell vurdering av brukeren for a fastsla pasientens
risikoniva og behandlingsbehov. Leverandgrer og pleiere
har vurdert at produktet gir den ngdvendige stptte og at
justeringene er egnet for brukeren. Ledsageren og brukeren
har fatt ordentlig oppleert av helsepersonell om riktig og
sikker bruk av produktet.

4.2 Sla opp og sammen
Sett opp til bruksposisjon

ADVARSEL!
— Kontroller alltid at rullatoren er satt opp
ordentlig, og at lasen er aktivert fgr bruk.

46

TN

=

Hvis den er festet, Ipsne festestroppen.
2. Juster kjgrehandtakene til laveste posisjon, se 4.3 Stille
inn hgyden pd hdndtakene, side 48.

a. Dra kjgrehandtaket utover.
b. Trykk pa setet til rullatoren er helt satt opp.

Nar den er i driftsposisjon, vil frigigringshandtaket til setet
"klikke" i last posisjon.

Sla opp pa en alternativ mate

Hvis du ikke vil senke kjgrehandtakene, er det en alternativ
mate a sla opp rullatoren pa.

1. 2. 3.

TN Jj%?\ i

1. Huvis den er festet, Ipsne festestroppen.
2. Trekk rammen utover.
3. Trykk pa setet til rullatoren er helt satt opp.
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Nar den er i driftsposisjon, vil frigjgringshandtaket til setet
"klikke" i last posisjon.

Legge sammen

A\

FORSIKTIG!

Risiko for personskade eller skade pa utstyr

Nar du lgfter den oppsatte rullatoren i setet, kan

det ved et uhell brettes og forarsake skade.

— Lgft alltid rullatoren ved a ta tak i rammen og
kjgrehdndtakene.

— Ikke bergr utlgsningshandtaket nar du lgfter
den oppsatte rullatoren.

FORSIKTIG!
Klemfare
— Veer forsiktig nar du folder sammen rullatoren.

1. %ﬁ- 2. 3.
%& X
b.‘i

a. Juster kjgrehandtakene til laveste posisjon, se 4.3
Stille inn hgyden pG hdndtakene, side 48.
b. Trekk i utlgserhandtaket ®.
2. Left opp setet ®.

1653365-E
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3. Skyv kjgrehandtakene © innover for & sla sammen
rullatoren.
4,

Fest festestroppen ® til begge knottene.
Sld sammen pa en alternativ mate

Hvis du ikke vil senke kjgrehandtakene, er det en alternativ
mate a sla opp rullatoren pa.

1. 2. 3.

1. Sta ved siden av rullatoren og dra i utlgserhandtaket ®.

2. Left opp setet ®.
3. Skyv rammen innover for a brette sammen rullatoren.

a7



Dolomite® Gloss®

4.

@

//

T

Fest festestroppen ® til begge knottene.

4.3 Stille inn hgyden pa handtakene

A ADVARSEL!
Risiko for a falle

— Forsikre deg alltid om at handskruene er godt
strammet for a hindre at handtaket senker seg
utilsiktet.

— Still ikke armstgtten inn armstgtten over den
hgyeste tillatte posisjonen, som indikert av
markeringen pa rgrene.

ﬁ Hvis det ikke er meningen at brukeren skal justere
hgyden pa handtakene, f.eks av sikkerhetsmessige
arsaker, kan handskruene erstattes av laseskruer
(tilgjengelig som tilbehgr).

i Anbefalt hgyde: Handtakene skal plasseres i

handleddshgyde nar du star oppreist med armene
avslappet. Terapeut kan foresla ulike hgyder avhengig
av de spesifikke behovene til klienten.

48

=

Losne handskruen, men ikke fjern den.

2. Juster handtaket til passelig hgyde.

3. Stram handskruen pa nytt. Trykk pa handtaket for a
kontrollere at festet er sikkert.

4. Gjenta prosedyren pa den andre siden.

For en mer komfortabel handposisjon, kan du dreie
handtakene for & peke innover. En lasemekanisme forhindrer
overskridelse av maksimal tillatt vinkel.

T.ﬂ\jo“ zo\j/_}‘)"

4.4 Gang

ADVARSEL!

Risiko for a falle

— Veer oppmerksom dersom hjulene stopper mot
en hindring, f.eks en kant.
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4.6 Reis deg opp i staende stilling

ADVARSEL!

Tippefare

— Bruk ikke hjelpemiddelet til 3 ga for a dra deg
opp fra sittende stilling.

1. Sett hjelpemiddelet til 4 ga et lite stykke foran deg og ga
et skritt mot den mens du stgtter deg pa handtakene.

4.5 A sette seg ned i en stol

1. Plasser hjelpemiddelet til 3 ga foran deg og Ias begge
handbremsene.

2. Bruk armlenene pa rullestolen som stgtte, og reis deg
forsiktig opp i staende stilling.

3. Sa snart den er stabil i stdende stilling, overfgrer du
hendene til handtakene pa hjelpemiddelet til & ga.

1. Stad foran stolen med hjelpemiddelet til 3 gd mens

baksiden av bena dine bergrer stolen.

Las begge handbremsene pa hjelpemiddelet til a ga.

3. Plasser hendene dine pa armlenene til stolen, len deg
litt forover og sett deg forsiktig ned.

N
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4.7 Sitt pa rullatoren

ADVARSEL!

Risiko for a falle

— Sitt pa hjelpemiddelet til 3 ga kun mens den
star helt i ro.

— Fgr du setter deg ned, laser du begge
bremsene i parkeringsstilling, og sgrger for at
hjelpemiddelet til 3 ga star stabilt.

— Sitt alltid pa hjelpemiddelet til & ga fra
baksiden. lkke sett deg ned fra forsiden.

— Ikke sitt pa hjelpemiddelet pa hellende grunn.

— Ikke mangvrer hjelpemiddelet til 3 g& med
fettene mens du sitter pa det.

4.8 Bruke handbremsene

1. Dra begge bremsehandtakene oppover for & senke
farten.

2. For a bevege rullestolen igjen, slipp begge
bremsehandtakene.

50

Lase handbremsene i parkeringsposisjon

1. Skyv begge bremsehandtakene nedover for & lase
handbremsene.

Et klikk indikerer at bremsen er |3st.

2. For a lase opp og frigjgre handbremsene, dra begge
bremsehandtakene oppover.

Justere bremseeffekten

A ADVARSEL!
Skaderisiko
Hvis bremseeffekten er for lav, kan rullatoren
bevege seg, selv om handbremsen er Iast i
parkeringsposisjon.
— Kontroller bremsevirkningen ved & aktivere
bremsen og kontrollere at hjulet ikke dreies.

Hvis mutteren ikke har blitt strammet, kan den

Igsne og handbremsene vil ikke lenger fungere.

— Kontroller at mutteren er tilstrekkelig strammet
etter hver justering.
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l“‘ 8 + 10 mm skrungkkel (ikke inkludert)

Bremsehandtaket ma veere i ulast posisjon for a justere
bremseeffekten.

1. Lgsne mutteren @.

2. Drei justeringsmutteren ® med klokkeretningen for 3
redusere bremseeffekten.
Drei justeringsmutteren mot klokkeretningen for a
gke bremseeffekten.
(Avstanden mellom bremseklemmen og hjulet skal vaere
2 mm.)

3. Stram mutteren ® ordentlig for a feste den nye
justeringen.

4.9 Feste kurven

1. Heng kurven pa festeknaggene.
2. Fest kurven med borrelasstropper pa begge sider av
rammen.

1653365-E
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5 Vedlikehold

5.1 Generell vedlikeholdsinformasjon

AN\

ADVARSEL!

Skaderisiko

— Det bgr utfgres vedlikehold minst én gang i
aret.

— Bruk ikke et defekt produkt.

— Ikke utfgr reparasjoner pa egen hand. Kontakt
leverandgren din for reparasjoner.

5.2 Kontrollsjekkliste

Kontroller produktet regelmessig for a sikre god ytelse og
sikkerhet.

a

a

oo
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Kontroller at alle skruer og justeringsinnretninger er
forsvarlig strammet.

Kontroller at handtakene er stramme.

Hvis handtakene er Igse, skal ikke hjelpemiddelet til
& ga brukes. Instruksjoner om hvordan du endrer
handtakene kan fas fra leverandgr eller Invacare
forhandler.

Kontroller at bremsen virker.

Hvis det er ngdvendig a justere bremsene, se kapittel4
Bruk, side 46.

Inspiser rammen og de palastede delene for sprekker.
Kontroller med jevne mellomrom at hjulene er godt
festet, og at de ikke viser tegn pa slitasje eller skader.
Kontroller at hjulene er fri for har, lo og annet rusk.

5.3 Rengjgring og desinfisering

5.3.1 Generell sikkerhetsinformasjon

A\

i

FORSIKTIG!

Risiko for kontaminering

— Ta dine egne forholdsregler og bruk passende
verneutstyr.

LES DETTE!

Feil veesker eller metoder kan skade eller

gdelegge produktet.

— Alle rengjgrings- og desinfeksjonsmidler ma
vere av god kvalitet og kompatible med
hverandre. | tillegg ma de beskytte materialene
de skal rengjgre.

— Bruk aldri etsende vaesker (baser, syrer osv.)
eller slipende rengjgringsmidler. Vi anbefaler
et vanlig rengjgringsmiddel for husholdning
som for eksempel oppvaskmiddel hvis ikke noe
annet er spesifisert i rengjgringsanvisningene.

— Bruk aldri et Igsemiddel (cellulosetynnere,
aceton etc.) som forandrer plastens struktur
eller far etikettene til a Igsne.

— Pass alltid pa at produktet er helt tgrket for
det tas i bruk igjen.

For rengjgring og desinfeksjon i kliniske omgivelser
eller ved langvarig pleie, gjelder institusjonelle
retningslinjer for hygiene.
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Vedlikehold

5.3.2 Rengjgringshyppighet 5.3.4 Instrukser for desinfisering
I LES DETTE! I hjemmet
¢ ngelmtlesm% .rengjlizsr:ng 08 ldeswyfeks;ofn I;l.drar ¢ Desinfiseringsmiddel: Vi anbefaler bruk av et
;‘(' prob.em.rl bruk, lenger levetid og forhindrer alkoholbasert overflatedesinfeksjonsmiddel (med
ontaminering. 70-90 % alkohol).
Rengjor og desinfiser produktet .
— regelmessig mens det er i bruk i Les instruksjonene pa etiketten til

desinfeksjonsmiddelet. Den gir informasjon

— nér det har veert i kontakt med enhver type om aktivitetsspekteret (bakterier, sopp
kroppsvaeske og/eller virus), materialkompatibilitet og riktig

— fgr det brukes p& en ny bruker eksponeringstid.

— fgr og etter enhver serviceprosedyre

1. Segrg for at overflatene rengjgres fgr desinfisering.

5.3.3 Rengjgringsanvisninger > o=, .
2. Fukt en myk klut og tgrk — desinfiser alle tilgjengelige

Produktet kan vaskes i vaskemaskin eller for hand. overflater, og hold dem fuktet for eksponeringstiden
. . . som er angitt pa etiketten til desinfeksjonsmiddelet.

Nar du bruker en hgytrykkspyler eller en vanlig vannstrale,

. . . . 3. La produktet lufttgrke.

ikke sikt stralen mot lagrene, dreneringshullene eller

etikettene. Pa institusjoner

Maksimal vasketemperatur er 60 °C. lkke bruk en Fglg de interne desinfiseringsprosedyrer, og bruk bare de

damprenser. desinfeksjonsmidlene og metodene som er angitt der.

1. Rengjgr hjelpemiddelet med en fuktig klut og mild sape.
2. Rengjor hjulene med en bgrste (ikke stalbgrste).
3. Tgrk produktet med en klut etter vask.
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6 Etter bruk

6.1 Avfallshandtering

Vi ber deg vise miljgansvar og levere dette produktet til en
lokal gjenvinningsstasjon ved endt brukstid.

Demonter produktet og dets komponenter, slik at de ulike
materialene kan sorteres og gjenvinnes hver for seg.

Kassering og gjenvinning av brukte produkter og emballasje
ma overholde lovene og forskriftene for avfallshandtering i
hvert land. Ytterligere informasjon far du hos det lokale
renovasjonsselskapet.

6.2 Overhaling

Dette produktet er egnet for gjenbruk. Utfgr fglgende
punkter nar produktet skal overhales og overfgres til en ny
bruker:

e Kontroll
e Rengjgring og desinfisering

Detaljert informasjon finner du under 5 Vedlikehold, side 52
og i servicehandboken for dette produktet.

S¢rg for at bruksanvisningen overleveres sammen med
produktet.

Hvis det oppdages skade eller feil, ma du ikke bruke
produktet pa nytt.

54
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7 Tekniske Data

7.1 Mal og vekt

Tekniske Data

-
©
\ ®

[mm] Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680
Total bredde ® 520 595 600 610
Total hgyde 635 - 770 725 - 860 795 - 920 915 - 1050
Setebredde © 370 445 445 445
Setehgyde © 450 520 600 680
Total lengde ® 615 675 720 790
Bredde i sammenfoldet tilstand 190 190 190 190
Anbefalt brukerhgyde 1250 - 1600 1400 - 1650 1500 - 1850 1650 - 2050
Diameter svinghjul/drivhjul 200
Bredde svinghjul/drivhjul 40

Alle mal forutsetter en viss toleranse.
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[kel Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680
Vekts 5.9 6.3 6.5 6.8
Maks. brukervektt 160
Maks. vekt i kurv 7.0
Maks. vekt pa brett 5.0

7.2 Materiale

Ramme Aluminium belagt med polyesterpulver

Styrestenger Eloksert aluminium

Handtak TPE

Hjul Polypropylen med slitebane av
termoplastisk elastomer (TPE)

Plastdeler Materiale i henhold til merking (PA, PP)

Skruer Stal, rustbeskyttet

5. Totalvekt uten tilleggsutstyr.
6. Vektgrensen omfatter vekten av brukeren i staende eller sittende stilling, og tilleggslast, f.eks innholdet i kurven.

56
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Innehallsférteckning

Den hér bruksanvisningen maste ges till anvandaren. Innan du
anvander produkten maste du lasa denna bruksanvisning och spara
den for framtida behov.
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1 Allmant

1.1 Inledning

Den har bruksanvisningen innehaller viktig information om
hantering av produkten. Las igenom bruksanvisningen noga
och folj sakerhetsinstruktionerna for att forsdkra dig om att
du anvander produkten pa ett sikert satt.

Anvand endast den héar produkten om du har last och forstatt
den har handboken. Kontakta halso- och sjukvardspersonal
som kanner till dina medicinska tillstand och radgér med
personalen om korrekt anvandning och nédvandig justering.

Observera att det kan finnas avsnitt i den har
bruksanvisningen som inte géller for din produkt eftersom
bruksanvisningen avser alla tillgdngliga modeller (vid
tidpunkten fér tryckning). Om inget annat anges hanvisar
varje avsnitt i den har bruksanvisningen till alla modeller
av produkten.

De modeller och konfigurationer som ar tillgdngliga i ditt
land aterfinns i de landsspecifika forsaljningsdokumenten.

Invacare férbehaller sig ratten att andra
produktspecifikationerna utan ytterligare meddelande.

Kontrollera att du har den senaste versionen av det har
dokumentet innan du laser det. Du hittar den senaste
versionen som PDF-fil pa Invacares webbplats.

Om du tycker att teckensnittsstorleken i den tryckta
versionen av bruksanvisningen ar svar att lasa kan du ladda
ned PDF-versionen fran webbplatsen. Du kan sedan forstora
PDF-filen pa skarmen till en teckensnittsstorlek som passar
dig battre.

58

Kontakta en Invacare-distributér om du vill ha

mer information om produkten, till exempel
produktsikerhetsmeddelanden och produktaterkallelser.
Adresser finns i slutet av det har dokumentet.

Om en allvarlig incident intréffar med produkten bér du
informera tillverkaren och den behdriga myndigheten i ditt
land.

1.2 Symboler i detta dokument

| detta dokument anvands symboler och signalord som géller
risker eller farliga forfaranden som kan leda till personskador
eller materiella skador. Nedan finns information om
signalordens betydelser.

VARNING

Anger en riskfylld situation som kan leda till
allvarliga personskador eller dédsfall om den
inte undviks.

FORSIKTIGT
Anger en riskfylld situation som kan leda till
lattare personskada om den inte undviks.

| OBS
Anger en riskfylld situation som kan leda till
materiella skador om den inte undviks.

ﬁ Tips och rekommendationer
Ger anvandbara rad, rekommendationer och
information for en effektiv och problemfri
anvandning.
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1.3 Overensstimmelse .

Kvalitet ar absolut grundldaggande for foretagets verksamhet,
och vi arbetar i enlighet med standarden 1SO 13485.

Den héar produkten ar CE-markt i enlighet med den
medicintekniska férordningen (MDR) 2017/745 klass 1.

Vi arbetar standigt pa att se till att féretaget paverkar lokal
och global milj6 sa lite som mojligt.

Vi anvander endast material och komponenter som foljer
REACH-direktivet.

1.4 Produktlivslangd

Denna produkts férvantade livslangd &r fem ar nar den
anvands dagligen i enlighet med de sakerhetsinstruktioner,
underhallsintervall och korrekt anvandning som anges i
denna bruksanvisning. Den faktiska livslangden kan variera
beroende pa hur mycket och intensivt produkten anvinds.

1.5 Information om garanti

Vi tillhandahaller en tillverkargaranti for produkten i enlighet
med vara allmanna affarsvillkor i respektive land.

Garantiansprak kan endast goéras genom den leverantér som
tillhandahdll produkten.

1.6 Ansvarsbegransning
Invacare ansvarar inte for skador som uppkommer till féljd av

e att bruksanvisningen inte foljs
e felaktig anvandning

e normalt slitage

1653365-E
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felaktig montering eller instéllning som utfors av
képaren eller tredje part

tekniska @ndringar

obehdriga andringar och/eller anvindning av oldampliga
reservdelar.
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2 Sakerhet

2.1 Allman sakerhetsinformation

AN\

60

VARNING!

Risk for allvarliga personskador eller materiella

skador

Felaktig anvandning av den har produkten kan

orsaka person- eller sakskador.

— Om du inte kan forstad varningarna eller
instruktionerna ska du kontakta halso- eller
sjukvardspersonal eller leverantéren innan du
anvander utrustningen.

— Anvand inte produkten eller nagon
tillvalsutrustning innan du har last och forstatt

de hér instruktionerna och eventuellt ytterligare

instruktionsmaterial som bruksanvisning,
servicemanualer eller instruktionsblad som
medfoljer produkten eller tillvalsutrustningen.

VARNING!

Risk for allvarliga personskador

Felaktig anvandning kan leda till riskfyllda

situationer.

— Anvand inte i trappor eller rulltrappor.

— Sta inte pa produkten.

— Var forsiktig nar du gar pa sluttande, halt eller
ojamnt underlag.

— Undvik att gd emot hinder, bade framat och
bakat.

— Lat inte barn leka med produkten.

— Var forsiktig om du bar klader som lang kjol,
eftersom tyget kan fastna i hjulen.

— Anvand inte lyften som transportenhet.
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A FORSIKTIGT!
Risk fér personskador

Obalanserad eller tung vikt kan leda till att

ganghjalpmedlet vilter.

— Hang inte nagot, till exempel pasar, pa ramen,
korhandtagen eller handvreden.

— Bar endast laster med den avsedda
utrustningen, t.ex. korgen eller brickan.
Overskrid inte utrustningens maximala
belastning.

— Den totala belastningen, inklusive brukarens
vikt och eventuell ytterligare belastning, far
inte overskrida brukarens maxvikt.

— Se kapitel 7 Teknisk Data, sida 73 for brukarens
maxvikt och belastningsinformation.

A FORSIKTIGT!
Risk for personskador

Delar som ej ar original eller som ar felaktiga kan

paverka produktens funktion och sdkerhet.

— Anvand endast originaldelar for den produkt
som anvands.

— P3 grund av regionala skillnader ska du
kontrollera din lokala Invacare-katalog eller
webbplats for tillgangliga tillval eller kontakta
din lokala Invacare-representant. Adresser finns
i slutet av det har dokumentet.
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FORSIKTIGT!

Risk for forsta gradens brannskador

Produktens delar kan bli mycket varma om de

utsatts for hoga temperaturer (6ver 41 °C).

— Var forsiktig om produkten utsatts for hoga
temperaturer, t. ex. direkt solljus.

OBS!

Det finns risk for skador pa grund av slitage, t.

ex. korrosion.

— Produkten far inte anvandas under vatten, t.

ex. i bassdnger.

— Produkten far inte anvandas i varma miljoer
som bastun.

— Produkten far inte férvaras i ett vatt eller
fuktigt utrymme.
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2.2 Etiketter och symboler pa produkten

Serienummeretikett

Maximal bredd Brukarens
@ maxvikt
®\‘xxxxxxx XXXXX

N
XXXXKXXXX HA| ﬁ\ P @ I nto m EU S Efu i/
utomnusbru
TN = |l

—
XX-XXXXX XX
XXX kg | XX
(kg | XXcm XXXXXXX

HMI NR: XXXXX

sl el TN
YYYY-MM YYMXX0)00 ce
\ \ — |
© ® ® ® @
@ Produktnamn ® Brukarens maxvikt
Artikelnummer ® Maximal bredd
© Tillverkningsdatum @ Tillverkarens adress
© Serienummer
Symboler
Europeisk Medicinteknisk
c E Overensstammelse produkt

Las
bruksanvisningen

I Tillverkare
[| Tillverkningsdatum

Serienummer

g &
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3 Produktoversikt

3.1 Produktbeskrivning

Det fyrhjuliga ganghjalpmedlet ar utrustat med en central sits

som kan féllas upp for forvaring och transport. Framhjulen
ar lankhjul. Drivhjulen har ett bromssystem for inbromsning

och lasning av hjulen. Ganghjalpmedlet finns i olika storlekar

och kan utrustas med ett brett utbud av tillbehor.

3.2 Avsedd anvandning

Ganghjdlpmedlet ar avsett som stéd vid gang och kan &ven
anvandas som en vilosits.

Ganghjalpmedlet ar lampligt fér inomhus- och utomhusbruk
pa jamn mark.

Den avsedda anvdndaren ar en vuxen med en maxvikt for
brukare som anges pa produktetiketten och i kapitlet 7
Teknisk Data, sida 73.

3.3 Indikationer fér anvandning
Indikationer

Personer med nedsatt muskelstyrka och/eller balans,
som behover ytterligare stod medan de gar. Brukarens
aterstaende gang- och kognitiva férmaga maste vara
tillracklig for saker anvandning av ett ganghjalpmedel.

Kontraindikationer

Personer med allvarliga balansrubbningar eller funktionella
perceptionsstérningar.
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3.4 Leveransomfattning och huvudsakliga delar

Ram

© Drivhjul med bromssystem
© Framhjul

® Sits

® Bruksanvisning

@ Plats for serienummeretikett

Produkten levereras helt monterad.

3.5 Tillbehor

Diverse tillboehdr, som en korg/véska, finns tillgédngliga

for den har produkten och aterfinns i de landsspecifika
forsaljningsdokumenten. Beroende pa konfigurationen kan
tillbehéren kan vara formonterade.
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4 Anvdndande

4.1 Innan produkten anvands

A FORSIKTIGT!
Risk for personskador och sakskada
— Fore anvandning ska du kontrollera produktens
allmanna funktion.
— Innan du anvander produkten ska du kontrollera
om den har defekter.
— Anvand inte en defekt produkt.

Invacare forutsatter att sjukvardspersonal har gjort en
individuell bedéomning av brukaren for att faststalla
risknivan eller behandlingskraven. Vardgivare har bedéomt
att produkten ger 6nskat stod och att dess justeringar ar
lampliga for brukaren. Vardgivare och brukare har fatt
lamplig utbildning fran vardpersonal om hur produkten ska
anvandas pa ett ratt och sakert satt.

4.2 Filla ut och ihop
Falla ut till driftsldge

VARNING!
— Innan anvandning, se alltid till att rollatorn ar
helt utfalld och att laset ar aktiverat.

64

1. Frigor fixeringsremmen, om ansluten.

2. Justera korhandtagen till lagsta position, se 4.3 Justera
héjden pé handtaget, sida 66.

3.

a. Dra korhandtagen utat.
b. Tryck pa sitsen tills rollatorn ar helt utfalld.

| driftsldage kommer sitsens frigéringshandtag "klicka" in i
Iast lage.

Alternativ uppfallning

Om du inte vill sanka ner kérhandtagen, kan man alternativt
gora sa har for att falla upp rollatorn.

1. 2. 3.

TN Jj%?\ i

1. Frigor fixeringsremmen, om ansluten.
2. Dra i ytterramarna utat.
3. Tryck pa sitsen tills rollatorn ar helt utfalld.
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Anvindande

| driftslage kommer sitsens frigéringshandtag "klicka" in i 3. Tryck ner kdrhandtaget © inat for att félla ihop rollatorn.
last lage. 4,
- g
Falla ihop
FORSIKTIGT! e |
A Risk for person- eller produktskador
Nér den utfillda rollatorn lyfts med sitsen kan o
den féllas ihop avsiktligen och orsaka skada.
— Lyft alltid rollatorn med ramen och Anslut fixeringsremmen ® till de bada knopparna.
korhandtagen.
— Ror inte frigoéringshandtaget vid lyft av den Alternativ ihopfallning

utfallda rollatorn. . I .. .
Om du inte vill sanka ner kérhandtagen, kan man alternativt

. gbra sa har for att falla upp rollatorn.
ﬁ FORSIKTIGT!
Klamrisk 1 2. 3.

— Var forsiktig nar du faller ihop rollatorn.

1. ) %ﬁ- 2. 3. Kji
bl

a. Justera kérhandtagen till lagsta position, se 4.3
Justera héjden pa handtaget, sida 66.
b. Lésgoér frikopplingen ®.
2. Lyft sitsen ® uppat.

1. Sta bredvid rollatorn och 16sgér frigéringsremmen ®.
2. Lyft sitsen ® uppat.
3. Tryck ihop ytterramen for att falla ihop rullatorn.
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4.

!

e

L~

Anslut fixeringsremmen ® till de bada knopparna.

4.3 Justera hojden pa handtaget

1. Lossa handvredet, men ta inte bort det.
2. Justera handtaget till lamplig hojd.
1
A ::,AIFNLNG 3. Dra at handvredet igen. Tryck pa handtaget for att
aszsalltid S it Bt 8 et kontrollera att det sitter fast ordentligt.
- 4. U k pd andra sidan.
atdragna for att forhindra att handtaget sanks pprepa samma sak pa andra sidan
ned av misstag. For en mer bekvdm handposition kan du vrida handtagen
— Stall inte in handtagen ovanfor den hogsta sa att de pekar inat. En lasmekanism forhindrar att den
tilldtna positionen, som indikeras med hogsta tilldtna vinkeln 6verskrids.
markningen pa réren. - -
" R
ﬁ Om brukaren inte ska justera hojden pa handtagen, ,
t.ex. av sakerhetsskal, kan handvreden bytas ut mot
Iasskruvar (finns som tillbehor).
ﬁ Rekommenderad héjd: Handtagen ska vara i 44 Ga
handledshéjd nar brukaren star med rak rygg
och avslappnade armar. En sjukgymnast kan ;/AIFI'\"I(NG!
allris

rekommendera en annan hdjd om brukaren har
sarskilda behov.
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— Var forsiktig om hjulen stoppas av ett hinder,
t.ex. en trottoarkant.
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Anvindande
4.6 Stalla sig upp

VARNING!

Tipprisk

— Anvand inte ganghjalpmedlet for att dra dig
upp fran sittande stallning.

1. Placera ganghjilpmedlet en liten bit framfor dig och
ta ett steg mot det samtidigt som du haller i dig i

handgreppen.
4.5 Saitta sig pa en stol 1. Placera ganghjalpmedlet framfor dig och I3s bada
handbromsarna.
2. Anvand stolens armstéd som hjdlp och stéll dig upp
forsiktigt.

3. Nar du star stabilt flyttar du handerna till
ganghjalpmedlets handgrepp.

1. Stéall dig framfor stolen med ganghjalpmedlet sa att

baksidan av dina ben vidrér stolen.

Las bada handbromsarna pa ganghjilpmedlet.

3. Placera dina hander pa stolens armstdd, luta dig framat
och satt dig forsiktigt ner.

N
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4.7 Sitta pa ganghjalpmedlet

VARNING!

Fallrisk

— Ganghjalpmedlet maste sta still nar du sitter
pa det.

— Innan du sétter dig ner laser du bada bromsarna
i parkeringsldget och ser till att ganghjalpmedlet
star stabilt.

— Sitt alltid pa ganghjalpmedlet fran baksidan.
Sitt inte ner fran framsidan.

— Sitt inte pa ganghjalpmedlet pa sluttande
underlag.

— Mandévrera inte ganghjalpmedlet med fétterna
medan du sitter pa det.

4.8 Anvanda handbromsarna

1. For att reducera hastigheten, dra bada bromshandtagen
uppat.
2. For att fortsatta framat, slapp bada bromshandtagen.

68

Lasa handbromsarna i parkeringslige

For att lasa handbromsarna, tryck bada bromshandtagen
nedat.

Ett klickljud anger att bromsen ar i last lage.

For att lasa upp och frigéra handbromsarna, dra bada
bromshandtagen uppat.

Justera bromseffekten

VARNING!
/ i \ Risk for personskador

Om bromseffekten ar for liten kan rollatorn

réra sig, dven om handbromsarna &r lasta i

parkeringslage.

— Kontrollera bromseffekten genom att dra at
bromsen och verifiera att hjulet inte kan rora
sig.

Om motmuttern inte dras 3t kan den lossna och

handbromsarna kommer inte langre att fungera.

— Efter varje justering, se till att motmuttern ar
ordentligt atdragen.
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l“‘ 8 + 10 mm skruvnyckel (ej inkluderad)

Bromshandtaget maste vara i en olast position for att justera
bromseffekten.

1. Lossa motmuttern ®.

2. For att minska bromseffekten, vrid justeringsmuttern
medurs.
For att oka bromseffekten, vrid justeringsmuttern
moturs.
(Avstandet mellan bromsklossen och hjulet ska vara 2
mm.)

3. Dra at motmuttern ® ordentligt for att sakra den nya
justeringen.

4.9 Ansluta korgen

1. Hang korgen pa anslutningskrokarna.
2. Fast korgen pa ramen med kardeborrebanden pa bada
sidor.

1653365-E

Anvindande
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5 Underhall

5.1 Allmin information for underhall

VARNING!
/ A \ Risk for personskador

— Underhall bor utféras minst en gang om aret.

— Anvand inte en defekt produkt.

— Forsok inte gora nagra reparationer sjalv. For
reparationer, kontakta din leverantor.

5.2 Inspektionschecklista

For att sdkerstalla god prestanda och sdkerhet ska du
inspektera produkten regelbundet.

O Kontrollera att alla skruvar och justeringar ar ordentligt
atdragna.

O Se till att handgreppen &r atdragna.
Anvind inte ganghjdlpmedlet om handgreppen sitter
|6st. Anvisningar om hur du byter handgreppen kan
erhallas fran din leverantér eller Invacare-distributor.

O Kontrollera att bromsarna fungerar.
Om bromsarna behover justeras kan du ldsa kapitel 4
Anvdndande, sida 64.

O Inspektera ramen och de belastade delarna for sprickor.

O Inspektera hjulen betréffande atdragning, slitage och
skada.
Kontrollera att inget har, ludd eller annat skrap har
fastnat i hjulen.
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5.3 Rengoring och desinfektion

5.3.1 Allman sdkerhetsinformation

A FORSIKTIGT!
Risk for kontaminering
— Vidta forsiktighetsatgarder for dig sjalv och
anvand lamplig skyddsutrustning.

OBS!

Felaktiga vatskor och metoder kan skada

produkten.

— Alla rengoringsmedel och desinfektionsmedel
som anvands maste vara effektiva, kompatibla
med varandra och maste skydda de material
som de ar avsedda att rengora.

— Anvand aldrig korroderande vétskor
(alkaliska amnen, syror etc.) eller slipande
rengoringsmedel. Vi rekommenderar ett
vanligt rengéringsmedel for hushallsbruk
som t.ex. diskmedel, om inte annat anges i
rengdringsanvisningarna.

— Anvand aldrig ett l6sningsmedel
(cellulosathinner, aceton etc.) som
andrar strukturen i plasten eller 16ser upp fasta
etiketter.

— Se alltid till att produkten ar helt torr innan
den tas i bruk igen.

For rengoring och desinfektion i kliniska eller
langvardsmiljoer galler riktlinjer for institutionell
hygien.

[=lo
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5.3.2 Rengoéringsintervall

| OBS!
. Regelbunden rengoring och desinfektion ger
en smidigare drift, forlanger livslangden och
forhindrar kontaminering.
Rengdér och desinficera produkten
— regelbundet da den ar i bruk
— fore och efter underhallsprocedurer
— néar den har kommit kontakt med kroppsvatskor
—innan den anvands med en ny brukare.

5.3.3 Instruktioner for rengéring
Produkten kan rengoras i tvdattmaskin eller for hand.

Nar du anvander en hogtryckstvatt eller en vanlig vattenstrale
ska du inte rikta strdlen mot lager, draneringshal eller
etiketter.

Den maximala rengoringstemperaturen ar 60 °c. Anvand
inte angrengorare.

1. Rengor ganghjalpmedlet med en fuktig trasa och milt
rengoringsmedel.

Rengdr hjulen med en borste (ej stalborste).

3. Torka produkten ordentligt ndr du har rengjort den.

N
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Underhall
5.3.4 Instruktioner for rengoring och desinficering

Vid vard i hemmet

¢ Desinfektionsmedel: Vi rekommenderar ett
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel (med 70-90 %
alkohol).

S Las instruktionerna pa etiketten pa ditt

1l st . .
desinfektionsmedel. Det ger information
om aktivitetsspektrumet (bakterier, svampar
och/eller virus), materialkompatibilitet och
korrekt exponeringstid.

1. Se till att ytorna rengors fore desinfektion.

2. Fukta en mjuk trasa och torka av alla atkomliga ytor och
hall dem fuktade under den exponeringstid som anges
pa desinfektionsmedlets etikett.

3. Lat produkten lufttorka.

Inom varden

Folj arbetsplatsens egna desinficeringsrutiner och anvand
endast de desinfektionsmedel och metoder som anges.
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6 Ateranvindning

6.1 Kassering

Tank pa miljon och atervinn produkten genom att lamna
in den pa en atervinningscentral nar den inte langre kan
anvandas.

Ta isdr produkten och dess komponenter sa att de olika
materialen kan separeras och atervinnas individuellt.

Kassering och atervinning av begagnade produkter och
forpackningar maste folja de lagar och foreskrifter som
galler for avfallshantering i respektive land. Kontakta det
foretag som skoter den lokala avfallshanteringen for att fa
information.

6.2 Rekonditionering

Den har produkten kan ateranvindas. Gor féljande nar
produkten ska rekonditioneras for en ny anvdndare:

e Inspektion
e Rengoring och desinfektion

Detaljerad information finns i 5 Underhdll, sida 70 och i
servicemanualen fér produkten.

Se till att bruksanvisningen 6verlamnas tillsammans med
produkten.

Om skador eller fel upptdcks ska produkten inte
ateranvandas.

72
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7 Teknisk Data

7.1 Matt och vikt

Teknisk Data

-
)
~ ® ®

[mm)] Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680
Total bredd ® 520 595 600 610
Total hojd 635 - 770 725 - 860 795 - 920 915 - 1050
Sittbredd © 370 445 445 445
Sitthéjd © 450 520 600 680
Total langd ® 615 675 720 790
Bredd i hopfillt lage 190 190 190 190
Rekommenderad anvandarlangd 1250 - 1600 1400 - 1650 1500 - 1850 1650 — 2050
Fram-/drivhjulens diameter 200
Fram-/drivhjulens bredd 40

Alla dimensioner &r foremal for visst spelrum.
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[kel Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680
Vikt? 5.9 6.3 6.5 6.8

Brukarens maxvikt8 160

Maxlast for korgen 7.0

Manxlast for brickan 5.0

7.2 Material

Ram Aluminium belagd med polyesterpulver

Kérhandtag Anodiserat aluminium

Handgrepp TPE

Hjul Polypropylen med dackmonster i TPE

Plastdelar Material enligt markning (PA, PP)

Skruvar Rostfritt stal

7. Total vikt exklusive utrustning.

8. | denna viktbegransning ingar bade sjdlva brukarens vikt, antingen stdende eller sittande, och eventuell ytterligare vikt, t.ex. innehallet i
korgen.
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